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Potilasnäytteen analysointi  

HemoCue WBC DIFF -analysaattorilla, pikaohje 

 

1. Avaa kyvetin siirtovarsi ja käynnistä laite 

painamalla vasemmanpuoleista painiketta. 

2. Avaa yksittäispakattu mikrokyvetti val-

miiksi. Tarkasta kyvettipussista viimeinen 

käyttöpäivämäärä. Älä koske kyvetin sini-

seen osaan. 

 

 

3. Paina Potilastesti-symbolin alapuolella olevaa 

keskimmäistä painiketta. 

4. Syötä Potilaan ID -kohtaan potilaalle tehty B-

LeNe-HY -pyyntö (55123) viivakoodinlukijalla. 

 

 

 

5. Vahvista syötetyt tiedot painamalla oike-

anpuoleista painiketta . 

6. Näytössä lukee Aseta kyvetti. 

7. Varmista, että potilaan käsi on lämmin.  

8. Puhdista näytteenottokohta alkoholilla 

ja anna kuivua.  

9. Ota näyte keskisormen tai nimettömän ulkoreunasta ihopistonäytteenotto-ohjeen mukai-

sesti.  

10. Pyyhi pois 2–3 ensimmäistä veripisaraa ja käytä mittaukseen 3. tai 4. veripisara. 
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11. Kun pisara on riittävän suuri, laita kyvetin 

kärki 45 asteen kulmassa veripisaraan 

ja anna kyvetin täyttyä kerralla tarpeeksi 

pitkään. Jos kyvetti jää vajaaksi tai siinä on 

ilmakuplia, ota näyte uuteen kyvettiin 

12. Pyyhkäise ylimääräinen veri varovasti 

pois kyvetin ulkopinnoilta. Varmista, että 

näytettä ei imeydy pois kyvetin avoimesta päästä. 

 

13. Aseta kyvetti kyvettipidikkeeseen ja 

työnnä kyvettipidike kevyesti mittaus-

asentoon. Mittaus on aloitettava 1 minuu-

tin sisällä kyvetin täyttämisestä. 

14. Mittauksen aikana näytössä näkyy Mittaus 

käynnissä -ikkuna. 

 

15. Tulokset tulevat näyttöön 5 minuutin kuluessa. 

16. Jos näytteessä tai järjestelmässä havaitaan ongelma, näyt-

töön tulee varoitus tai virhekoodi. Jos näytteen yhteyteen 

tulee Flag-merkintä  , tulokset ovat epävarmoja eikä 

tulosta saa vastata. Kts. ohjeesta kohta virhelähteet, virhe-

koodit ja rajoitukset. 

17. Hyväksy tulos painamalla oikeanpuoleista painiketta  

tai hylkää tulos painamalla vasemmanpuoleista painiketta . Hyväksytty tulos siirtyy poti-

lastietojärjestelmään. 

 

18. Avaa kyvetin siirtovarsi ja hävitä kyvetti ohjeiden mukaisesti. 

19. Sammuta laite ja sulje kyvetin siirtovarsi. 

 


