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PIKAOHJE, POTILASNAYTTEEN ANALYSOINTI EPOC -LAITTEELLA

Testikortit sailytetaan huoneenlammaossa (15-30°C), kortteja ei saa sailyttaa jadkaapissa
Kortit eivat saa altistua voimakkaille iskuille

Korttipussi avataan vasta juuri ennen naytteen analysointia

Naytteena kaytetdan tuoretta, verikaasuruiskuun otettua kokoverta (vena/arteria)

Pida Reader tasaisella pinnalla ja valta sen liikuttelua analysoinnin aikana.

1. Kytke virta Readeriin, Hostiin ja tulostimeen
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2. Kirjaudu laitteelle (Host) skannaamalla kayttajatunnus.
3. Odota, ettd Host ja Reader yhdistetaan pariksi.

4. ”Aloita testi asettamalla testikortti”. Aseta testikortti
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ripealld ja tasaisella liikkeella.

& veri
Kalibrointi . l
Aloita testi asettamalla Mkom!;
TN = S
potib|[
5. Reader aloittaa kortin tarkistuksen ja kalibroinnin. ALA ASETA o R W C i
NAYTE-ITA! I:allbmmn 130 l
Kalibroldaan...

6. Kirjaa Pot. ID-kohtaan potilaan tunniste joko skannaamalla tai
ALA ARETA MAYTETTA.

kirjoittamalla. Nappaimiston saat ndaytdn oikeasta alareunasta.
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7. Otanéayte.

8. Kun kalibrointi on valmis, laite antaa danimerkin ja ndyttdon tulee teksti: "Aseta néayte ...”. Aikaa 7,5 min.

9. Pida hyvin sekoitettu ruisku pystyasennossa ja kohtisuorassa
asennossa kasettiin ndhden. Tiputa ruiskusta yksi pisara pois ennen
naytteen lisaamista testikortille.

10. Kiinnita ruisku testikortissa olevaan syvennykseen kevyesti

painamalla
11. Paina ruiskun mantaa kevyesti ja tasaisesti. Laite piippaa ja
nayttoon tulee teksti "Ndytetta analysoidaan”. Poista ruisku.

epoc Host 00/ i §5!57 """ |
12. Analysointi kestdad noin 30 sekuntia. Tulokset tulevat ruudulle. Eﬂ
Verikaasu-tulokset nakyvat omalla vélilehdelldadn ja kemialliset ja pot 10 452313131646 165 __]
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metaboliset tulokset omallaan.

pH 7,044
HUOM! Tarkista, ettei tuloksissa ole laatuun liittyvia halytyksia (kuten &02 g;'; :‘"’::g
CNC, IQC yms.). Tadssd tilanteessa testi on hyva tehda uudelleen ja :‘aﬁ 1163,88 mmol{/LL
-13,8 mmol
tuloksia ei tule lahettda cs02 90,1 %

13. Tuloksen voi tulostaa paperille painamalla tulostusnappainta.

EkeadeﬁtherIH 106114“
14. Kirjaa tulokset. wauutumomlz H

15. Kun testin merkkivalo vilkkuu vihreana, poista kasetti vetamalla se tasaisesti pois. Havita sekajatteisiin.

Aikaisemmin tehtyja tuloksia voidaan tarkastella painamalla ndyton alaosassa Reader-kuvaketta ja valitse
ponnahdusikkunasta: Nayta testi. Viimeisin tulos on aina ylimmaisena. Pida haluttua tulosta painettuna ja

valitse: ”Nayta tama testi” jos haluat katsella tuloksia tai ”Tulosta tama testi” jos haluat tulostaa.
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