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PIKAOHJE, POTILASNAYTTEEN ANALYSOINTI EPOC NXS HOST -LAITTEELLA

Testikortit sailytetaan huoneenldmmaossa (15 — 30°C), kortteja ei saa sailyttaa jaakaapissa.
Kortit eivat saa altistua voimakkaille iskuille.

Korttipussi avataan vasta juuri ennen naytteen analysointia.

Naytteena kaytetaan tuoretta, verikaasuruiskuun otettua kokoverta (vena/arteria).

Pida Reader tasaisella pinnalla ja valta sen liikuttelua analysoinnin aikana.

1. Kytke virta Readeriin, Hostiin ja tulostimeen

Skannaus ! \ @

(L
i

Virtapainike

2. Kirjaudu laitteelle (Host) skannaamalla kayttajatunnus.
3. Odota, ettd NXS Host ja Reader yhdistetdan pariksi.

4. Laiteen pyytdessa aseta testikortti ripealld ja tasaisella liikkeella.

X  Veritesti: Rdr53458 Y ¥ H100%

Aseta uusi testikortti.

* Nayta miten

X  Veritesti: Rdr53458

Kalibroidaan. Al aseta naytettad

01:36 jaljelld

5. Reader aloittaa kortin tarkistuksen ja kalibroinnin. ALA ASETA NAYTETTA!

6. Kirjaa Pot. ID-kohtaan potilaan tunniste ja paina: Seuraava. Muckicatestin tietols
@ o+

Tulosten né@yttaminen pakollista
Skannaa tai sydta Pot. ID

7. Otanayte.
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8. Kun kalibrointi on valmis, aseta nayte. Aikaa 7,5 min.

X  Veritesti: Rdr53458

Aseta nayte
04:57 jaljella
Nayta miten

9. Pida hyvin sekoitettu ruisku pystyasennossa ja kohtisuorassa
asennossa kasettiin ndhden. Tiputa ruiskusta yksi pisara pois ennen

naytteen lisdamista testikortille.

10. Kiinnita ruisku testikortissa olevaan syvennykseen kevyesti painamalla.

11. Paina ruiskun mantaa kevyesti ja tasaisesti. Laite piippaa ja nayttoon

tulee teksti: Naytetta analysoidaan. Poista ruisku.

12. Analysointi kestaa noin 30 sekuntia. Tulokset tulevat ruudulle.

HUOM! Tarkista, ettei tuloksissa ole laatuun liittyvid halytyksia (kuten
CNC, IQC yms.). Tassa tilanteessa testi on hyva tehda uudelleen ja

tuloksia ei tule lahettiaa

13. Kirjaa tulokset ja paina: TALLENNA JA SULJE tai SULJE JA LAHETA -

Kylla.

24/11/25 13:16 TA49%

< Potilas 123456-7890 (-]

TALLENNA RAPORTOI
JASULJE TULOKSET

Kaasut+

pH pCO; pO2 cHCOs-

7.383 | 6.27 [ES27M 28.0
kPa kPa ¥ mmol/L

BE(b)

2.0

mmol/L

14. Testin merkkivalon (pisara) ollessa vihredna, poista kasetti vetdmalla se tasaisesti pois. Havita sekajatteisiin.

Aikaisemmin tehtyja tuloksia voi tarkastella kohdasta: Tarkastele vieritestihistoriaa
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